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4 讨论
20 世纪 80 年代 末 90 年 代 初 , 国 外 学 者 开 始 了
PCR 技术快速检测食品中 LMO 的研究。PCR 技术由
于其高度的特异性 , 敏感性及快速 , 易操作等特点在
食品 LMO 快速检测方面具有巨大的潜力 , 但在实践
中直接将 PCR 用于食品中 LMO 的检测尚受限制。
本实验通过 PCR 法检测了 LMO 阳性和阴性样品、
以及阴沟污水与海水中 LMO 特异性噬菌体靶基因片
段存在情况 , LMO 阳性样品均得到特异性条带 , 3 例
阴性样品中有 1 例扩增 出 特 异 性 条 带 , 不 排 除 假 阳
性 , 亦有可能是样品中 LMO 数量偏少或受损所致传
统的培养方法未检出的缘故。经 SN/T0184.1- 2005 标
准定性为阴性的阴沟水与海水样品中未扩增出靶条带
说明该方法具有一定的特异性。
由于本实验检测的是 Tisteria bacteriophage P- 100
噬菌体 DNA, 而非 LMO, 阳性结果只 能得出食品曾
被 LMO 污染的结论 , 而阴性结果则能排除 LMO 的污
染 , 故该方法只能用于某些高风险水产品中 LMO 的
快速筛检。
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图 1 PCR 扩增结果
M: 100bp DNA ladder Mark; 1 - 6: LMO 阳 性 样 品 ; 7 - 9:
LMO 阴性样品; 10- 11: 阴沟污水和海水样品
摘 要 : 虚拟仪器是基于计算机的仪器 , 其应用和研究是计算机应用研究的热点。本文从应用角度出发 , 介绍
虚拟仪器网络技术发展的广阔前景和网络化测控的特点 , 通过对分布式实时在线监测系统在电器产品安全检测中的
应用的分析、设计和研制 , 说明了网络化虚拟仪器应用的必要性、可行性以及分布实时监测系统实现的关键技术。
实验表明 , 该系统在 Internet 和 Intranet 上运行情况良好。
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验检测的项目更多 , 检测手段靠传统仪器人工操作 ,
步骤多 , 速度慢 , 工作量大 , 又易出错。如型式试验
的 安 全 项 目 中 的 温 升 试 验 , 试 验 期 间 要 连 续 监 测 温
升 , 占用时间长 , 浪费劳动力 , 难以满足进出口商品
快速检测、快速出证的需要。加之受经费和场地等条






挑 战 , 单 机 本 地 化 的 测 试 系 统 已 不 能 满 足 用 户 的 要
求 , 由 此 发 展 出 了 分 布 式 远 程 测 试 系 统 , 其 宗 旨 是
“分布式的采集 , 集中化的分析管理 , 共享的数据资
源”[ 1 ]。网络化测控使得数据采集、分析和显示等测控
组件可以分布在网络的不同位置上 , 从而充分利用网




种 数 据 ( 如 瞬 态 电 压 、电 流 、功 率 、 电 能 量 、 温 度
等) , 采集这些数据的环境存在多样性 ( 如有的是噪
声 很 大 , 有 的 可 能 有 辐 射 或 有 有 害 气 体 产 生 等 等 情
形) , 在这样复杂的环境下 , 不方便人员在现场控制











2.1.1 计算机与测试前置终端 ( 测量设备) 的通信形式
选 择 ( RS- 232 串 行 口 、GPIB 并 行 口 、 IEEE- 488 接
口) [ 3 ]。
2.1.2 用户界面上包括测量仪器操作面板、相应的功能
按钮、动态测量的曲线显示 ( 最好是可对曲线所选部









2.1.4 每个测量前置终端产生一个数据文件的字段 , 包
含数据采集时间戳和数据采集的实际通道所对应的测
量参数 ( 可由用户在应用界面上设定) 。
2.1.5 系统设置密码保护, 防止重要参数随意更改。
2.1.6 系统的设计要考虑到能推广应用, 前置终端 ( 测
量设备) 上可连接多台不同类型测量设备 ( 即通用性
和扩展性) , 如 RS- 232 串行口可用多用户卡来扩充测量
前置终端; GPIB 可最多扩展到 14 个前置终端 [ 4 ]。
2.1.7 整 个 测 试 网 络 的 总 体 控 制 以 MDI ( Multi Docu-
ment Interface) 窗口显示 , 计算机可同时与各个前置
终端进行通信操作, 互不干扰。
2.1.8 当数据量较大的时候, 为了保证运行效率 , 根据
LabVIEW 自身的特点, 编写高效率的代码 , 采用内存
优化技术和多线程技术。
2.1.9 可运用 LabVIEW 丰富的组件和功能 , 如多文档
界面、动态数据交换信息对话框等[ 3 ]。
除考虑软件的功能性要求之外 , 还要考虑软件非




性能 实时性 , 资源利用 , 特别是硬件
配置限制 ,
精确度 , 质量要求
可靠性 有效性 , 完整性
安全保密性 安全性 , 保密性







构 框 架 选 定 , 系 统 调 试 、 尤 其





















器端系统实现图 , 分别如图 1、图 2 和图 3 所示。系
统采用标准通用接口型 ( RS- 232 或 GPIB) , 所有模块
对 外 接 口 都 按 标 准 设 计 , 系 统 组 建 非 常 方 便 , 其 中
GPIB ( General Purpose Interface Bus) 系统虽然首次投
资大 , 但有利于组建大、中型测量系统。串行端口最
多可接 10 台仪器, GPIB 最多可接 14 台仪器, 目前系
统 实 现 首 先 挂 接 1 台 Fluke 2635A 和 1 台 Agilent




系统运行平台为 Windows 操作系统 , 开发平台采
用国内外测试技术和仪器科学中的通用编程语言 Lab-
VIEW ( Laboratory Virtual Instrument Engineering Work-
bench) 。LabVIEW 是 由 美 国 国 家 仪 器 公 司 ( National
Instruments, NI) 开发的一个功能强大而又灵活的虚拟
仪器开发工具 [ 5 ]。LabVIEW 具有丰富的图形用户接
口 , 提供了丰富的 VI 资源 , 用户也可根据需要来修
改或编写自己的 VI, 加上应用软件包、用户接口库、
仪器驱动程序的应用 , 极大地减少了开发的时间 , 为
开发高质量的虚拟仪器提供了坚实的基础 [6 ~ 8]。
数据采集器采用 FLUKE 公司的 2635A、2620A 和
Agilent 34970A。其中 FLUKE 仪器均有 21 个模拟输入
通道 , 测量直流电压、交流电压、电阻、频率、热电
偶测温、铂电阻测温等基本电参数和物理参数 ; RS-
232 为标准接口 , 连接 PC 或打印数据 GPIB ( IEEE-
488) 接口为选配接口。Agilent 数据采集器测量类型
有 热 偶 、RTD 和 热 敏 电 阻 测 量 温 度 DC 和 AC 电 压 、
二线和四线电阻、频率和周期、DC 和 AC 电流、对各
通道高 /低极限或这两个极限的 4 个报警、数字 I/O、
模拟输出 ( DAC) 。
2.3.2 系统软件架构
系统可运行在 B/S 或 C/S 模式下 , 系统的软件架




























Instrument Drivers Direct I/O
仪器驱动 直接 I/O
应 用 软 件
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2.3.3 人机界面设计
人机界面的设计采用典型的 LabVIEW 界面风格 ,
有层次地展开多种功能窗口 , 合理安排各种组件 , 将






主界面菜单包括: 系统功能 ( 包括打印设置、密
码设置、接口测试、退出系统) 、通道参数 ( 包括参
数查阅、通道设置、纠偏设置) 、文件查阅 ( 包括数












( 1) 采用多线程编程 , 改进程序的整体性能 [10]。
( 2) 采 用 数 据 库 技 术 , 对 数 据 进 行 存 取 、 浏 览 、 修
改 、统 计 等 操 作 , 系 统 在 单 层 应 用 中 使 用 本 地 数 据
库 , 采用直接访问方式 , 有其速度优势。 ( 3) 采用
彩色图形显示技术 , 能实时生动地将数据库表中的数
据 , 以二维曲线的形式显示并能放大、缩小曲线 , 曲
线颜色也可随意设定 , 并具有鼠标定位实时显示数据
的功能。 ( 4) 采用缓冲更新 , 将接收信号存放于二
维数组中 , 再对数组操作 , 将数据过滤给数据库 , 可
大大减轻系统负担。 ( 5) 帮助文档具有 Windows 风
格 , 并可依上下文环境准确定位帮助文件 , 方便使用







3.1.1 使用 PC 机 Windows 操作系统下界面友好的虚拟
仪器面板操作 , 实现 2635A、2620A 和 34901 的全部




立方式进行设置 ; 通道名可由使用者自己命名 , 还可
直接调用模块参数表。
3.1.3 数据统计处理自动完成 ( 包 括 最 大 、最 小 、极
差、方差、功率和电能量) ; 数据文件命名、存储方
便, 避免被覆盖或丢失。
3.1.4 2635A、2620A 和 34901 与计算机间通信 , 除了
RS- 232 串行口之外, 还有速度更快的 GPIB 并行口。







分布式实时在线监测系统可运行在 B/S 或 C/S 模
式下 , 以前置数据采集终端 (Hydra2635A、2620A 和
Agilent 34970A)、通信接口 ( 包括 RS- 232 串口、PCI-
GPIB 并行口并可扩展 USB 通用串行总线、Ethernet 以
太网、PXI 面向仪器系统 PCI 扩展、VXI 基于 VMB 总
线等标准接口) 及电缆 线、PC 服务器、PC 工作站、




数据 , 数据统计和处理 , 实现仪器功能并监测系统的
状态 和操作全过 程) 。该 系 统 的 前 端 数 据 处 理 设 备 ,
通过 IEEE- 488 总线接口及 RS- 232 串口和服务器连接
而成。微型计算机可根据用户需要设置一个服务器和
多 个 工 作 站 , 服 务 器 端 接 有 多 个 前 端 数 据 处 理 装 置
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该成果的应用 , 可使产品安全实验室建立一个分
布式实时在线监测系统平台 , 该系统具有如下功能 :
( 1) 可作为网络化分布式测控系统 ; ( 2) 可使用微
型计算机 Windows 操作系统下界面友好的虚拟仪器面
板操作 , 实现 2635A、2620A、34970A 型多点数据采
集器的全部参量测试操作 ; ( 3) 具有数据实时曲线
描绘显示 , 生动地展现被测参量的动态过程和发展趋
势 , 为数据分析 , 提供最直观的参考 ; ( 4) 各种参
数设置方便 , 既可以批处理方式也可以独立方式进行
设 置 ; ( 5) 数 据 收 集 、存 储 、加 工 处 理 自 动 完 成 ;
( 6) 2635A、2620A、34970A 型多点数据采集器与计
算机间通信 , 除了 RS- 232 串行口之外 , 还有速度更
快的 GPIB 并行口 , 并可根据仪器接口的需要采用其
他标准接口, 如 USB 通用串行总线、Ethernet 以太网、
PXI 面向仪器系统 PCI 扩展、VXI 基于 VMB 总线等标
准接口 ; ( 7) 可运行在 B/S、C/S 模式下 , 共享测量
仪器, 充分满足了网络上各测量仪器远程控制及采集
数据回传的要求 , 能够远程读取采集数据 , 进行波形
显示和后期处理 ; 控制采集、工程标定、波形实时显
示、读取数据、数据处理、存盘、打印及通讯功能 ;
( 8) 能适应系统硬件结构和规模的改变 , 为测试的可
靠性和可扩展性提供强有力的保证 ; ( 9) 所有数据
资料通过数据库统一管理 , 安全可靠 , 自动记录整个
系统中所有的重要操作 , 产生日志文件 , 以备后查 ;
提供系统硬件智能识别、自动校准、自动检测报警控
制 和 访 问 权 限 ; ( 10) 系 统 简 洁 、 实 用 、 可 靠 、 完
备 , 具有较高的性价比 ; ( 11) 解决标准化设计、可
靠性技术、分布式网络结构设计技术、自动化标定调
试和自适应测试、VISA 等一系列关键设计技术, 使系
统的可靠性、灵活性得到提高和保障 ; ( 12) 系统维
护和更新换代快 , 计算机和网络技术的发展为系统更







本系统研制后 , 以其友好的操作界面和可靠性 ,
已经方便地应用于进出口电子电器产品型式试验多个
项目的检测 , 并为各有关科研单位和企业所借鉴。只
需备有 IEEE- 488 接口或 RS- 232 串 口 或 其 他 标 准 接






结合 , 形成了一个有机整体 , 使得仪器的结构概念和
设计观点等都发生了突破性的变化。使用 NI 公司的
LabVIEW 软 件 ,配 合 FlUKE 2635A、2620A 和 Agilent
34970A 开发出的分布式实时在线监测系统, 将软件和






功地运行在 Intranet、Internet 下实际测量中 , 运行稳
定, 达到了预期的目标。
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